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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาน้ีมีจุดประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และความไวของเทคนิค loop 

mediated isothermal amplification ส าหรับการตรวจระบุเพศจากตวัอย่างเลือดมนุษย ์การ

ทดสอบไดใ้ชต้วัอยา่งเลือดจากเพศชาย 15 ตวัอยา่ง และตวัอยา่งเลือดจากเพศหญิง 15 ตวัอยา่ง การ

ทดลองในคร้ังน้ีใช้กระบวนการของเทคนิค LAMP ท่ีสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นภายใตเ้ง่ือนไข

อุณหภูมิเดียวตลอดทั้งปฏิกิริยาส าหรับการตรวจวดัหายีน Amelogenin Y อุณหภูมิของปฏิกิริยา 

และเวลาท่ีเหมาะสมซ่ึงใช้ในกระบวนการของเทคนิค LAMP ส าหรับการตรวจวดัหายีน 

Amelogenin Y ในคร้ังน้ี คือ 63   นาน 60 นาที และหยุดปฏิกิริยาท่ี 80  นาน 10 นาที 

ตามล าดบั จากผลการทดลองช้ีให้เห็นวา่ ตวัอยา่งจากเพศชาย 15 ตวัอยา่งให้ผลเป็น positive และ

ตวัอยา่งจากเพศหญิง 14 ตวัอย่างให้ผลเป็น negative แต่มีตวัอยา่งเพศหญิง 1 ตวัอยา่งให้ผลเป็น 

false positive นอกจากน้ีผลของการตรวจวดัความไวช้ีใหเ้ห็นวา่ ปริมาณของดีเอ็นแม่แบบนอ้ยสุด

ท่ีท าให้เกิดการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ คือ 70.5625 นาโนกรัม ดังนั้ นจึงสรุปว่าเทคนิค LAMP 

สามารถท่ีจะใชส้ าหรับการระบุเพศจากตวัอยา่งเลือดมนุษยไ์ด ้
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Abstract 
 

This study aimed to detect the efficiency and sensitivity of loop mediated isothermal 
amplification for sex determination from human blood samples. Analysis was performed using 
fifteen blood samples for male and fifteen blood samples for female. In this experiment, the 
LAMP method that amplifies DNA at isothermal condition was evaluated for detection of 
Amelogenin Y gene. Reaction temperature and time of LAMP assay for the Amelogenin Y gene 
were also optimized at 63   for 60 minutes and inactivate at 80  for 10 minute, respectively. 
Result indicated that fifteen male samples were detected that positive samples and fourteen 
female samples were detected that negative samples but one sample of female was false positive. 
Furthermore, sensitivity result indicated that the minimum amount of template required for 
successful amplification was 70.5625 ng. Thus, we concluded that the LAMP assay can 
potentially be used for sex determination from human blood samples. 

 

 


