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จากการศึกษาประสิทธิภาพ และความไวของเทคนิค  Loop Mediated Isothermal 

Amplification ดว้ยการตรวจระบุเพศในตวัอยา่งเลือดมนุษยท่ี์สกดัดว้ยวิธี Chelex พบวา่ ตวัอยา่ง
น ้าสกดัดีเอน็เอเพศชาย 15 ตวัอยา่งให้ผลบวก 15 ตวัอยา่ง และตวัอยา่งน ้ าสกดัดีเอ็นเอเพศหญิง 15 
ตวัอย่างให้ผลลบ 14 ตวัอย่าง และให้ผล smear หน่ึงตวัอย่าง จากการค านวณค่า Performance 

Characteristics ของการทดสอบเทคนิคพบว่า Sensitivity ของการทดสอบเท่ากบั 100 %, 

Specificity ของการทดสอบเท่ากบั 93%, False Negative Rate ของการทดสอบเท่ากบั 0%, 

False Positive Rate ของการทดสอบเท่ากบั 7%, Predictive Value Positive ของการทดสอบ
เท่ากบั 94% และ Predictive Value Negative ของการทดสอบเท่ากบั 100% นอกจากน้ีเม่ือท า
การทดสอบสมมติฐานด้วยไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่าเทคนิคแลมป์ (LAMP) สามารถ
ตรวจวดัยนี Amelogenin Y ในเพศชาย และเพศหญิงไดผ้ลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 ส าหรับการทดสอบความไวของเทคนิคแลมป์กบัตวัอย่างน ้ าสกดัดีเอ็นเอจากเลือดมนุษย์
ดว้ยวธีิฟีนอลคลอโรฟอร์ม (Phenol-Chloroform) และท าการวดัปริมาณดีเอ็นเอดว้ยเคร่ือง Nano 

Drop พบวา่ ปริมาณดีเอ็นเอท่ี 2261, 1130.5, 556.25, 141.3125 และ 70.5625 นาโนกรัม 
สามารถตรวจพบแถบขั้นบนัไดการเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรมในอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส 
(agarose gel electrophoresis) และปริมาณดีเอ็นเอท่ี 35.328125 นาโนกรัม ไม่สามารถตรวจ
พบแถบขั้นบนัไดการเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรมในอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส 


