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Abstract

A spectrophotometric flow injection (FI) system with on-line preconcentration 

for the determination of chromium (III) using ethylinediaminetetraacetic acid (EDTA) 

was developed.  A preconcentration column packed with Amberlite IR-120 (H) was 

employed.  Conditions for the preconcentration and color development for continuous 

monitoring were investigated.  A single standard calibration was possible.  A linear 

calibration in a range of 10.5 – 27.0 µg chromium (III) was obtained with a detection 

limit of 1.4 µg chromium (III) and relative standard deviation of 2% (13.0 µg 

chromium (III), n=11).  The proposed procedure was applied for the determination of 

chromium (III) in leachate and dietary supplement samples.  The standard methods 

were used for validation of FI system.  The results are not significant difference at 

95% interval level.
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บทคัดยอ

ไดพัฒนาระบบสเปกโทรโฟโตเมตริกโฟลอินเจคชันเพื่อการเพิ่มความเขมขนแบบ

ออนไลน ในการวิเคราะหหาปริมาณโครเมียม (III) โดยทําปฏิกิริยากับอี ดี ที เอ  คอลัมนที่ใชใน

การเพิ่มความเขมขนถูกบรรจุดวยแอมเบอรไลท ไอ อาร-120 (เฮช) เรซิน  ไดสภาวะสําหรับการเพิ่ม

ความเขมขนแบบออนไลน และ สภาวะในการเกิดสารประกอบมีสีซ่ึงถูกตรวจวัดอยางตอเนื่อง  มี

การใชกราฟมาตราฐานที่ใชสารละลายมาตราฐานความเขมขนเดียว ไดกราฟมาตราฐานเปนเสนตรง

ในชวงปริมาณ 10.5 – 27.0 ไมโครกรัม โครเมียม(III) มีคาขีดจํากัดในการวิเคราะหเทากับ 1.4 

ไมโครกรัม(III) โครเมียม(III) และ คารอยละของการเบี่ยงเบนสัมพัทธเทากับ 2 เปอรเซ็นต (13.0 

ไมโครกรัม โครเมียม(III), ฉีด 11ซํ้า) ไดประยุกตวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ในการวิเคราะหหาปริมาณ

โครเมียม (III) ในตัวอยางน้ําชะแรและในอาหารเสริม ไดยืนยันความถูกตองของวิธีที่พัฒนาโดย

เทียบกับวิธีมาตรฐาน ซ่ึงใหผลไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
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