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ABSTRACT 

 

Clinical screening of some diseases involving a large number of samples 

which requires an increasing demand for automated analysis system with short 

analysis time, low reagent consumption and easy operation. Sequential injection 

system offers the above criteria and it is suitable to be coupled to capillary 

immunoassay because of its precise timing for incubation and washing steps and 

capability to handle many reagents with the computer system. The sequential 

injection-capillary immunoassay system was designed to overcome the backpressure 

which is a common drawback found in packed column. The main objectives are to 

lower the cost of the system by using glass capillary instead of fused silica capillary 

as a solid surface for immobilization of antigen and to make immunoassay process 

more automated. In this study, the system was applied to assay hyaluronan (HA), a 

potential biomarker for liver disease. Competitive enzyme linked immunosorbent 

assay (ELISA) was used to determine the amount of HA in human serum. This 

technique is based on the competition between immobilized HA and HA in solution to 
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bind with a fixed amount of biotinylated HA-binding proteins (b-HABPs). Upon 

separation of the unbound reagents, anti-biotin antibody conjugated with horseradish 

peroxidase (HRP) enzyme and Tetramethylbenzidine (TMB) substrate were 

introduced. The colored product was monitored at 650 nm. The lowest detectable 

concentration using this method was found to be 9 ng/mL with the dynamic working 

range of 10-1,000 ng/mL. The precision within- and between run were found to be 3 

% and 6 % RSD, respectively. There were no significantly difference between the 

sequential injection-capillary immunoassay (SI-CI) and the conventional ELISA with 

96 well plate as the correlation coefficient (r) was found to be 0.89. Even though, 

sample throughput per unit time is lower, the analysis time per sample obtained from 

the SI-CI system was only about 30 min as compared to the 5-8 h used in 

conventional well ELISA. Therefore, the SI-CI system is useful and suitable for 

screening study of low to medium size sample such as in the rural area where 

population size is not large but it is far away from extensive and expensive diagnosis 

facilities. Average level of HA found in human serum with liver disease (264±160 

ng/mL, n = 15) was significantly higher than that in normal serum (50±20 ng/mL, n = 

15) at the significance level of 0.001 (p < 0.001, 99.9% confidence level), which 

indicated that the proposed system could distinguish liver disease patients from 

normal persons.  
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บทคัดยอ 

 

การตรวจคัดกรองโรคบางชนิดทางการแพทยนั้นเกี่ยวของกับจํานวนตวัอยางสงตรวจ
จํานวนมาก ความตองการการตรวจวดัที่มคีวามเปนอัตโนมัติ ใชเวลาในการวเิคราะหนอย ใชสาร
ปริมาณนอยและใชงานงายจงึเพิ่มขึ้น ระบบซีเควนเชียลอินเจคชันสนองความตองการดังกลาว
ขางตนและเหมาะสมในการใชรวมกับคาปลลารีอิมมูโนแอสเสยเพราะมคีวามแมนยําในการ
กําหนดเวลาขัน้ตอนการบมเพาะและการลางระบบ และยังสามารถใชกับรีเอเจนตที่มีหลายตัวโดย
การควบคุมดวยระบบคอมพวิเตอร ระบบซีเควนเชยีลอินเจคชัน-คาปลลารีอิมมูโนแอสเสยได
ออกแบบมาเพือ่แกปญหาแรงดันยอนกลับซึ่งเปนปญหาที่พบในระบบแพคคอลัมน จุดประสงค
หลักของงานวจิัยนี้เพื่อที่จะลดตนทุนของระบบการวเิคราะหโดยใชคาปลลารีแกวแทนการใชฟวส
ซิลิกาคาปลลารีเปนพื้นผิวของแข็งที่ใชตรงึแอนติเจน และเพื่อทําใหกระบวนการอิมมูโนแอสเสยมี
ความเปนอัตโนมัติมากขึ้น ในงานวิจยันี้ไดประยุกตใชระบบสําหรับการหาปริมาณไฮยาลูโรแนน 
(เอชเอ) ซ่ึงเปนสารบงชี้ทางชีวภาพในการตรวจติดตามโรคตับ เอ็นไซมลิงคอิมมูโนซอรพเบนท
แอสเสยแบบแขงขันเปนเทคนิคที่นํามาใชในการหาปริมาณ เอชเอ ในซีรัม เทคนิคนี้อาศัยหลักการ
แขงขันกันระหวางเอชเอที่ถูกตรึงกับเอชเอในสารละลายเพื่อจับกับไบโอทินนิลเลท เอชเอ ไบนดิง
โปรตีนที่มีปริมาณจํากดั หลังจากแยกสารสวนที่ไมจับออกแลว แอนตไิบโอทินคอนจูเกตฮอสราดิส
เพอรออกซิเดสเอนไซมและเทตระเมทิลเบนซิดีนซับเสรตจะถูกเติมลงไป เกดิเปนผลิตภัณฑที่มสีี
ตรวจวดัไดที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร ความเขมขนต่ําสุดที่สามารถตรวจวิเคราะหไดมคีา
เทากับ 9 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร ไดชวงสําหรับการวิเคราะห 10-1,000 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร 
ความแมนยําภายในการทดลองและระหวางการทดลอง ใหคารอยละความเบีย่งเบนมาตรฐาน
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สัมพัทธเทากับ 3 เปอรเซนต และ 6 เปอรเซนต ตามลําดับ ไมมคีวามแตกตางกันทางนยัสําคัญ
ระหวางการตรวจดวยระบบซีเควนเชียลอินเจคชัน-คาปลลารีอิมมูโนแอสเสยกับแบบเอ็นไซมลิงค
อิมมูโนซอรพเบนทแอสเสยชนิดเพลท 96 หลุม ดังแสดงดวยคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเทากับ 

0.89 ถึงแมวาจํานวนตวัอยางตอการวเิคราะหในแตและครั้งจะนอยกวา แตเวลาที่ใชในการ
วิเคราะหตอตวัอยางโดยวิธีซีเควนเชียลอินเจคชัน-คาปลลารีอิมมูโนแอสเสยนั้นใชเวลาเพียง
ประมาณ 30 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับเอน็ไซมลิงคอิมมูโนซอรพเบนทแอสเสยแบบเดิมซึ่งใชเวลา 
5-8 ชั่วโมง ดงันั้นระบบที่พฒันาขึ้นนี้มีประโยชนและเหมาะสําหรับการศึกษาคัดกรองสารตัวอยาง
จํานวนนอยหรือปานกลางเชนในชนบทซึ่งมีจํานวนประชากรไมมาก แตอยูหางไกลจากสถานที่
ใหบริการที่มกีารวิเคราะหโรคข้ันสูงที่มีราคาแพง โดยเฉลี่ยแลวปริมาณ เอชเอ ที่พบในซีรัมผูปวยที่
เปนโรคตับ (264±160 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร) จะมีปริมาณสูงกวาคนปกติ (50±20 นาโนกรัมตอ
มิลลิลิตร) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.001 (p < 0.001, ระดับความเชื่อมั่น 99.9 %) แสดงใหเห็นวาระบบ
ที่เสนอนี้สามารถบงชี้ความแตกตางของผูปวยโรคตับจากคนปกติได  
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